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ALLGEMEINE SICHERHEITS- UND
WARNHINWEISE

MCl-Implantate diirfen nur von medizinischem Fachpersonal mit entsprechender Ausbildung verwendet
werden.

Die Verwendung von Komponenten, die nicht zu dem von MCI hergestellten System gehéren, konnte die
Funktionsfahigkeit der Implantate beeintrdchtigen.

Unsterile und bereits verwendete Implantate/Abutments sind nicht mehr zu verwenden. MCl Gibernimmt
keine Haftung fiir Implantate, die vom Benutzer resterilisiert wurden und akzeptiert keine Riickgabe von
Produkten in aufgebrochenen Originalverpackungen.

Die Informationen zur Verwendung von MCl-Implantaten sind im Chirurgieprotokoll und im Produktkatalog
aufgefiihrt und stellen den Stand der Kenntnisse von MCl zum Zeitpunkt der Vermarktung des Produktes dar.
Diese Informationen sind lediglich als Empfehlungen anzusehen und befreien den Benutzer nicht von seiner
Pflicht, sich der Eignung des Produkts fiir den vorgesehenen Zweck zu versichern.

Verarbeitung und Anwendung des Produkts erfolgen ohne unsere Kontrolle und Haftung. Fiir daraus
resultierende Schaden ist jegliche Haftung ausgeschlossen.

MCI ibernimmt keine Haftung, wenn die oben angefiihrten Vorschriften nicht eingehalten wurden.
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EINFUHRUNG

Die Komponenten des MCl Implantatsystems sind Medizinprodukte, die immer hdchsten Anspriichen an
Sicherheit und Komfort gerecht werden. Jedes einzelne Implantat und Instrument durchlduft nach seiner
Fertigung eine genaue Kontrolle. MCl Produkte werden ausschlieRlich in Deutschland produziert. Die MCl
GmbH ist iiber MED_CERT nach 150 13485 und Anhang Il der Richtlinie 93/42/EWG CE-zertifiziert.

Vor Benutzung des chirurgischen Sets sollte eine Schulung durch den

Hersteller stattfinden.

Instrumente werden unsteril geliefert. Eine Wiederaufbereitung vor der
ersten Anwendung ist zwingend notwendig!

Die Informationen der Gebrauchsanweisung fir Implantate

sind zu beachten!

Das MCl Implantatsystem bietet Ihnen mit dem MCI SLS Straight Implantat (parallelwandig), dem MCI SL
Tapered Implantat (wurzelformig) und dem MCI Soft-Bone Implantat drei verschiedene
Implantatkonfigurationen an, die den gleichen prothetischen Anschluss je Durchmesser haben. AuBerdem
bietet MCl ein durchmesserreduziertes Straight & Tapered Implantat sowie ein einteiliges Mini-Kugelkopf-
Implantat an (siehe separate Anleitung).

MCI SLS Straight, SL Tapered und Soft-Bone Implantate sind in 6 Durchmessern erhdltlich. Eine einheitliche
Farbcodierung vereinfacht die Identifizierung der Durchmesser:

Silber/Wei Implantatdurchmesser 2.7 (Mini-Kugelkopf Implantat)

Gelb Implantatdurchmesser 3.3 (S&T Implantat)

[Schwarz Implantatdurchmesser 3.8 ]

Grau Implantatdurchmesser 4.1

[BlauImplantatdurchmesser4.5 J

[Magenta Implantatdurchmesser 5.5 ]
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Die Innensechskantverbindung hat sich in tber 40 Jahren klinischer Erfahrung
hervorragend bewahrt!

Optimale prothetische Stabilitdt und Passgenauigkeit erleichtern
das Platzieren der Abdruckpfosten und Sekunddrteile. Der
abgeschrdgte  Halshereich  gewdhrleistet eine gleichmaRige
Verteilung der Okklusalkrdfte, die prothetische Stabilitét sowie
Bakteriendichtigkeit®. Die Innenverbindung sorgt fiir eine perfekte
Kontrolle bei der Platzierung von Sekunddrteilen.

* Zertifikat vom 28. Oktober 2008

MCI Chrurgie-Tray

Die MCI Chirurgie-Boxen machen das Implantieren einfacher:

Die grafische Aufbereitung sowie das farbcodierte Instrumentarium sind selbsterkldrend und sorgen fir eine gute
Ubersicht wahrend der OP.

Wir bieten unsere Chrurgie-Boxen fiir Safety Stopp Bohrer in einer Straight- und Tapered- Variante an. Die
Straight Bohrer eignen sich fiir die Implantatbettaufbereitung der SLS-Straight Implantate und Tapered Bohrer fiir
SL-Tapered Implantate.
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